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=4=0,01 См/м, калибровка по 
пустой ячейке (6% ВЧ)





=4=0,01 См/м, применение 
калибровочной ячейки (2% ВЧ)



=4 =0,01 См/м, применение калибровочной 
ячейки (200% и 100% отклонения)





=4 =0,01 См/м, применение калибровочной 
ячейки (100% и 60% отклонения)



Проведенный анализ методов измерения КДП 

материалов с помощью ячейки на базе отрезка 

симметричной полосковой линии позволяет 

сформулировать следующие рекомендации:

1. Измерения с привлечением калибровочной 

меры, представляющей собой измерительную 

ячейку без области измерения, повышают 

достоверность измерений.

2. Восстановление значений КДП по 

измеренным значениям элементов матрицы 

рассеяния методом оптимизации  (неявного 

решения) отличается большей точностью.
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